


Il voler conoscere è una disposizione 
dell’animo, una passione.
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è una mania, un’ossessione.

Non è affatto vero che è lo scienziato 
a rincorrere la verità, è questa piuttosto 
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e gli crea una esistenziale 

sofferenza.
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Premessa alla II edizione

Sono entrati in vigore definitivamente i nuovi Regolamenti europei sui Dispositivi 
Medici (MDR) e sui Dispositivi Diagnostici in Vitro (IVDR) che mirano a migliorare 
sia la salute dei cittadini che la sicurezza di questi prodotti, stimolando l’innovazione 
di qualità benché ci siano ancora molteplici difficoltà segnalate da un sistema che 
potrebbe non essere pronto a garantire la certificazione dei dispositivi innovativi ai 
sensi dei nuovi Regolamenti. La nuova normativa introduce il rafforzamento di alcuni 
elementi chiave del settore, quali: la supervisione degli organismi notificati; le proce-
dure di valutazione della conformità; le indagini e la valutazione clinica; la vigilanza 
e la sorveglianza del mercato; il miglioramento della trasparenza e della tracciabilità 
dei dispositivi. L’introduzione dei nuovi Regolamenti europei comporterà una serie di 
difficoltà relativa ai tempi e ai costi di certificazione, oltre alla quantità e alla presenza 
di organismi notificati, non ancora adeguati al numero di prodotti da certificare essere 
certificati ai sensi della nuova normativa. La mancata disponibilità, ad oggi, di tutta 
l’infrastruttura regolatoria prevista dai Regolamenti – tra cui: Eudamed; standard ar-
monizzati; indicazioni chiare per indagini cliniche e studi delle prestazioni; laboratori 
di riferimento EU per i dispositivi diagnostici in vitro a più alto rischio; specifiche co-
muni – rende il percorso ancora più difficile. Tra i fruitori del Regolamento ci sono gli 
ingegneri clinici che sono ben consci di come i dispositivi debbano essere visti in fa-
vore dei pazienti. Le informazioni cliniche prodotte a livello della Comunità Europea 
con la richiesta e l’impegno di poter tradurre a livello statale la gestione delle policy e 
delle politiche sanitarie (oltre che a livello della singola azienda ospedaliera) possono 
far ottenere strumenti di valore relativamente all’introduzione di altre tecnologie ad 
esclusivo vantaggio dei pazienti. L’analisi della domanda della salute è come sempre 
fondamentale e a questo proposito deve essere ben chiaro il bisogno in funzione del 
quale potrà essere trovata un’adeguata risposta tecnologica. 
Sebbene anche la prima edizione di questo manuale avesse già anticipato la sintesi 
del nuovo Regolamento (UE) 2017/745, questa seconda edizione, nella sua parte ag-
giuntiva relativamente ai dispositivi medici ne esplicita: la classificazione; il relativo 
Regolamento europeo, gli attori del sistema; il confronto tra la MDR e la MDD per la 
loro riclassificazione; i prodotti tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti nell’MDR; gli 
organismi coinvolti nei vari processi (Eudamed, EMDN, MDCG, ON. ecc.); ciò che 
cambia per i software medicali e per gli utilizzatori; il nuovo Regolamento sui dispo-
sitivi diagnostici in vitro; i dispositivi borderline.
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1. Introduzione

L’ingegneria biomedicale, nata dalla stretta collaborazione tra l’ingegneria e le scien-
ze medico-biologiche, costituisce una disciplina innovativa ed in continua evoluzio-
ne. Essa è la disciplina che utilizza le metodologie e le tecnologie che sono tipiche 
dell’ingegneria per comprendere, definire e cercare di risolvere i problemi medico-
biologici attraverso una stretta collaborazione degli esperti dei vari settori, nelle figure 
di ingegneri, medici e biologi. L’obiettivo principale dell’ingegneria biomedicale è lo 
sviluppo della strumentazione necessaria in diversi campi di applicazione della pratica 
medica, come diagnosi, terapia e riabilitazione. Nel campo più generale della stru-
mentazione elettrica ed elettronica, la strumentazione biomedicale è caratterizzata da 
alcuni elementi peculiari correlati al suo particolare campo di applicazione che la inter-
faccia al corpo umano. L’approccio alla cura della salute si è radicalmente modificato 
negli ultimi anni, grazie alla diffusione nelle strutture sanitarie di un numero sempre 
crescente di apparecchiature biomediche e di tecnologie “avanzate” per la diagnosi 
e la terapia (come la digitalizzazione delle informazioni, la telemedicina, la roboti-
ca, ecc.) che favoriscono approcci terapeutici assolutamente innovativi. Il processo di 
“tecnologizzazione” rende evidente la necessità di far ricorso a figure di riferimento 
con competenze specifiche, oltre che a tutto il personale responsabile del ruolo cui è 
preposto, convenientemente istruito e preparato in tal senso. Per garantire ad una strut-
tura sanitaria un’efficiente e corretta gestione delle tecnologie in uso (sia da un punto 
di vista tecnico che economico), si necessita di un adeguato e rigoroso livello organiz-
zativo. La gestione delle tecnologie sanitarie, in particolare apparecchiature medicali 
e dispositivi medici tecnologici, si basa su metodologie, strumenti e funzioni proprie 
dell’Health Technology Management (HTM) che garantiscono l’uso sicuro, appro-
priato, economico, delle tecnologie nel contesto sanitario (reparto, ospedale, SSR, 
SSN, ecc.). La sicurezza di un dispositivo è data da una serie di fattori interconnessi:

• sicurezza intrinseca;
• condizioni manutentive;
• condizioni degli impianti e/o di sistema;
• correttezza di utilizzo;
• appropriatezza della destinazione d’uso;
• sicurezza del contesto ed ambientale.

Negli ultimi decenni, la sicurezza e l’affidabilità intrinseca delle apparecchiature han-
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no raggiunto livelli sempre più elevati, garantiti dalla marcatura CE. Il mantenimento 
dei requisiti di sicurezza e della qualità prestazionale dichiarata dal costruttore è su-
bordinato alla:

• corretta installazione;
• adeguata manutenzione;
• conformità di destinazione d’uso;

secondo le indicazioni del produttore stesso (Direttiva 2007/47 CEE). Fatte queste pre-
messe, appare evidente che fattori preponderanti per la compromissione della sicurezza 
(rispetto ai livelli garantiti da opportuni programmi di manutenzione) rimangono quel-
li legati ad una scorretta o inappropriata installazione, posizionamento, connessione o 
utilizzo dell’apparecchiatura. L’attenzione allora non va posta soltanto su aspetti tecni-
ci, ma anche e soprattutto su aspetti contestuali e di utilizzo. In generale, cambiano le 
esigenze e le modalità di gestione delle tecnologie. Il malfunzionamento dei dispositivi 
medici e nello specifico degli apparecchi elettromedicali rappresenta un grave proble-
ma, reso ancora più evidente dall’analisi degli eventi avversi occorsi recentemente 
nel nostro paese. In particolare, tra le diverse possibili cause di malfunzionamento del 
dispositivo non imputabili al fabbricante (interazione con altre tecnologie/ambiente, 
utilizzo, manutenzione o altre operazioni svolte in difformità dalle indicazioni fornite 
dal fabbricante) è emersa la mancata o errata manutenzione dei dispositivi medici. 
L’attività di manutenzione delle tecnologie biomediche sta evolvendo da una conce-
zione di pura operatività (il ripristino delle apparecchiature non funzionanti) verso una 
vera e propria funzione manageriale volta alla riduzione dei rischi connessi all’uso 
dei dispositivi medici, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo, alla prevenzione dei 
guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. In tal modo si ottimizza 
la durata fisiologica del bene, contribuendo al miglioramento continuo del percorso 
assistenziale del paziente (inclusa la degenza media dell’episodio di ricovero) del cui 
iter diagnostico-terapeutico la tecnologia costituisce un fattore fondamentale. È quindi 
assolutamente imprescindibile che la manutenzione delle apparecchiature sia gestita 
in modo corretto ed efficace. L’obbligatorietà della manutenzione è rilevabile dalla 
lettura della legislazione (Sicurezza nei luoghi di Lavoro, Autorizzazione e Accredita-
mento Istituzionale, Direttive, ecc.). Vi sono diversi pronunciamenti giurisprudenziali 
che sottolineano la fondamentale importanza dell’attività manutentiva. In particolare 
va evitata la tentazione di conseguire risparmi di budget, trascurando lo svolgimento 
della manutenzione preventiva che, operando su apparecchiature in apparente buono 
stato di funzionamento, potrebbe apparire non indispensabile rispetto alla manuten-
zione correttiva (effettuata a seguito della rilevazione di un guasto), cosa invece di 
fondamentale importanza per garantire l’utilizzo dei dispositivi in piena sicurezza agli 
operatori e ai pazienti. Obiettivo di questi pronunciamenti è la riduzione degli eventi 
avversi riconducibili al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettro-
medicali, derivanti da una scarsa e/o non corretta manutenzione degli stessi. Gli ambiti 
di applicazione sono quelli di qualsiasi struttura sanitaria in cui vengono utilizzati i 
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dispositivi medici/apparecchi elettromedicali e loro sottoinsiemi. È pertanto indispen-
sabile che ogni struttura sanitaria identifichi le funzioni aziendali ed i soggetti profes-
sionali responsabili della gestione in sicurezza del parco tecnologico biomedico. Nello 
svolgimento di tale attività bisogna tenere in debita considerazione tutte le indicazioni 
relative alla manutenzione che il fabbricante, ai sensi delle Direttive sui Dispositivi 
Medici, fornisce a corredo di ciascun dispositivo: il rispetto di tali indicazioni consente 
di mantenere costante nel tempo le prestazioni dei dispositivi medici, garantendo quel-
le caratteristiche di qualità e sicurezza iniziali attestate dalla marcatura. È fondamen-
tale che chiunque svolga le attività di manutenzione debba possedere senso di respon-
sabilità e capacità tecniche adeguate; egli si assumerà la responsabilità diretta per tutti 
gli eventi derivanti dall’attività stessa, fermo restando la responsabilità del fabbricante 
per tutti i difetti o vizi originari del prodotto. La manutenzione dei dispositivi medici/
apparecchi elettromedicali richiede almeno le seguenti funzioni:

• svolgimento dell’attività di manutenzione, delle verifiche periodiche di sicurezza, 
dei controlli di qualità e delle prove funzionali: per garantire adeguati standard 
di qualità e sicurezza ed una migliore razionalizzazione della manutenzione del 
parco tecnologico (unitamente alla tracciabilità dei processi correlati), è indispen-
sabile implementare la predisposizione di un piano documentato e periodicamente 
verificato per la manutenzione e per le verifiche di sicurezza delle tecnologie, che 
tenga conto del rischio (conseguenze per il paziente e per l’operatore a seguito di 
inconvenienti), della criticità (tipologia, unità di riserva, disservizi per il persona-
le, disagi per il paziente) e della funzione (terapeutica, diagnostica, analitica, di 
supporto, scopi di ricerca) di ogni singola apparecchiatura; predisposizione di spe-
cifiche procedure di programmazione degli acquisti che tengano conto dell’obso-
lescenza, della valutazione del rischio, in base anche a criteri di usabilità e dell’e-
ventuale disponibilità di nuove tecnologie; gestione informatizzata dei dati relativi 
alla manutenzione, alle verifiche di sicurezza ed ai controlli funzionali di qualità;

• suggerimenti per la manutenzione del software associato ai dispositivi medici/
apparecchi elettromedicali: la componente informatica sta divenendo uno degli 
elementi dominanti delle moderne classi tecnologiche di dispositivi medici. Con-
seguentemente, nell’ambito delle problematiche manutentive, è andata crescen-
do la problematica legata ai software di gestione/controllo dei dispositivi medici. 
La maggior parte delle problematiche scaturiscono da difetti ascrivibili ad errori 
commessi nella fase di progettazione del software e alla mancanza di una fase di 
valutazione dell’usabilità, tenendo conto delle norme in materia. Pur rispettando i 
principi di buona prassi progettuale, a causa della natura non completamente de-
terministica del software (derivante dalla complessità dei sistemi e delle interazio-
ni tra moduli informatico-elettronici), risulta fondamentale l’azione di vigilanza 
della struttura sanitaria sulla corretta effettuazione delle operazioni di manuten-
zione, tipicamente a cura del produttore, che riguardano specificamente il softwa-
re. Le azioni più frequentemente messe in campo per migliorare la sicurezza del 
dispositivo dovrebbero comprendere;
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• manutenzione correttiva: installazione periodica di programmi più aggiornati 
(patch) per ovviare a possibile malfunzionamento (bug) o derivanti da test effet-
tuati a seguito dell’introduzione del dispositivo sul mercato;

• manutenzione perfettiva: installazione di aggiornamenti software che migliorino 
le prestazioni del dispositivo o la sua manutenibilità;

• manutenzione adattativa: interventi mirati a preservare le funzionalità del software 
del dispositivo a seguito di variazioni dell’ambiente in cui esso opera.

Per la complessità intrinseca legata alle soluzioni informatiche, siano esse deputate al 
controllo dei dispositivi sia che rappresentino sistemi informatici a sé stanti, le citate 
azioni manutentive non esauriscono le problematiche di sicurezza che in quest’ambito 
si intrecciano sovente con quelle di formazione degli operatori, il cui ruolo è fonda-
mentale per l’uso corretto e sicuro dei dispositivi. Scopo di questo libro è quello di 
prospettare una panoramica di problemi diagnostici, terapeutici, clinici chirurgici, la 
cui risoluzione è legata a doppio filo alle apparecchiature elettromedicali oggi all’a-
vanguardia, presenti nelle strutture sanitarie. Queste problematiche sono state affron-
tate con l’enunciazione delle relative: norme, verifiche, regolamenti, sicurezza, rischi, 
gestione dei rischi, manutenzioni, valutazioni e tanto altro cui far fede e da applicare 
con senso di estrema responsabilità, da figure con competenze specifiche di sicuro 
riferimento. 
Questo manuale è anche un compendio di studi, ricerche, progettazioni e pubblicazioni 
frutto della pluriennale esperienza maturata dall’autore nel campo dell’ingegneria me-
dica e clinica. Il testo è rivolto sia agli “addetti ai lavori” che ai neolaureati in ingegne-
ria biomedica per cui, se per i primi alcuni concetti sembreranno ovvi, per i neolaureati 
sarà una buona occasione per avvicinarsi a quelle apparecchiature elettromedicali con 
le quali non hanno ancora avuto la possibilità di avere un “approccio diretto”. Nel testo 
sono stati riportati anche alcuni articoli così come pubblicati di recente dall’autore in 
riviste specialistiche.

È doveroso precisare che nel testo vengono riportati alcuni stralci delle norme CEI. 
L’unica versione che fa fede è quella originale reperibile in versione integrale presso 
la CEI. 
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2. Dispositivo medico (DM)

Un dispositivo medico così come definito dai decreti legislativi è da ritenersi qualun-
que strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto utilizzato da 
solo o in combinazione con altri dispositivi o accessori, compreso il software destinato 
dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche o terapeu-
tiche, necessario al corretto funzionamento del dispositivo e destinato dal fabbricante 
ad essere impiegato sull’uomo a fini di:

• diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
• diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un 

handicap;
• studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico;
• intervento sul concepimento,

in cui il dispositivo in oggetto non eserciti l’azione principale, “nel” o “sul” corpo 
umano cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo 
metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi. In altri termini, 
si identifica quale dispositivo medico qualsiasi prodotto progettato al fine di preveni-
re, diagnosticare, curare o controllare una malattia/ferita/handicap, il cui meccanismo 
d’azione è di norma fisico (es.: azione meccanica, conduzione di corrente elettrica, 
stimolazione, sostituzione, ausilio di organi) e non farmacologico/metabolico/immu-
nologico, anche se nello svolgimento della propria funzione un dispositivo può essere 
coadiuvato con funzione accessoria da sostanze che agiscono con questi ultimi mecca-
nismi d’azione. La Direttiva Comunitaria 93/42/CEE e i suoi emendamenti è la legge 
che norma e regola tutto ciò che riguarda la materia di dispositivi medici.

DEFINIZIONE DI ELETTROMEDICALE (EM)

L’elettromedicale è un apparecchio elettrico dotato di una parte applicata che “trasfe-
risce” energia verso il paziente o dal paziente oppure “rileva” tale trasferimento di 
energia verso il paziente o dal paziente. Esso è:

• dotato di non più di una connessione ad una particolare alimentazione a rete;
• previsto dal suo fabbricante per essere impiegato:

a. nella diagnosi, trattamento o monitoraggio di un paziente;
b. per compensare, lenire una malattia, lesioni o menomazioni.
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Il diagramma di FIG. 1 esplicita la definizione di elettromedicale.

ALIMENTAZIONE
A RETE

EM
Portatili

EM
Carrellati

e/o Mobili

EM
ad Installazione 
Fissa o Stazionari

ALIMENTAZIONE
A BATTERIA

Fig. 1 – Diagramma esplicativo di elettromedicali (EM)

DEFINIZIONE DI DISPOSITIVO MEDICO IMPIANTABILE ATTIVO (AIMD)

Per Dispositivo Medico Attivo si intende qualsiasi dispositivo medico collegato per il 
suo funzionamento ad una fonte di energia elettrica o a qualsiasi altra fonte di energia 
diversa da quella prodotta direttamente dal corpo umano. Per Dispositivo Medico Im-
piantabile si intende qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato 
internamente o parzialmente, nel corpo umano mediante intervento chirurgico o me-
dico o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi, dopo 
un intervento. La Direttiva Comunitaria 90/385/CEE e i suoi emendamenti è la legge 
che norma e regola tutto ciò che riguarda la materia di Dispositivi Medici Impiantabili 
Attivi. La FIG. 2 riporta un diagramma esplicativo di tutto quanto sopra enunciato.

DM
Dispositivi Medici

AIMD
Dispositivi Medici
Impiantabili Attivi

IVD
Diagnostici in Vitro

EM
Elettromedicali

Fig. 2 – Diagramma riepilogativo di dispositivo medico
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CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI

I dispositivi medici vengono suddivisi in classi, in base al rischio derivante dal loro 
utilizzo. La classificazione è proposta sulla base di:

• destinazione d’uso del dispositivo; 
• durata di utilizzo, grado di invasività;
• modalità di funzionamento;
• organo in cui il dispositivo esercita la sua funzione.

Il grado di rischio della classe di appartenenza aumenta dalla I alla III:

• Classe I – basso rischio (es. occhiali correttivi, cerotti, ecc.);
• Classe IIa – rischio medio basso (es. tubi endotracheali, lenti a contatto, ecc.);
• Classe IIb – rischio medio alto (es. apparecchiature a raggi X, stent uretrali, ecc.);
• Classe III – alto rischio (es. protesi articolari, valvole cardiache, stent coronarici, 

ecc.);
• Dispositivi impiantabili attivi (es. pacemakers, defibrillatori, ecc.), tale categoria 

è equiparata come livello di rischio alla III. 

Nella pianificazione di una indagine clinica è oltremodo importante procedere ad una 
corretta classificazione del dispositivo in quanto, sulla base di questa, variano le pro-
cedure e gli adempimenti che occorre soddisfare. È d’uopo precisare che qualunque 
dispositivo medico deve essere progettato e realizzato in modo da soddisfare i seguenti 
requisiti essenziali affinché la sua utilizzazione, nelle condizioni e negli usi previsti:

• non comprometta lo stato chimico o la sicurezza dei pazienti, fermo restando che 
gli eventuali rischi associati all’uso previsto siano di livello accettabile (in rappor-
to ai benefici apportati al paziente) e compatibili con un elevato livello di protezio-
ne della salute e della sicurezza (requisito generale di sicurezza);

• fornisca le prestazioni di prevenzione, diagnosi, terapia, controllo di una patolo-
gia, ecc. previste dal fabbricante (requisito generale di efficienza/efficacia). 

A tal fine, la prima condizione da soddisfare è che il dispositivo venga fabbricato in con-
formità alle norme tecniche armonizzate comunitarie e alle norme tecniche nazionali che 
le recepiscono (o alle norme tecniche alternative equivalenti). Tale corrispondenza viene:

1. dichiarata e documentata dal fabbricante;
2. verificata da parte dell’Autorità Competente nella fase di valutazione della propo-

sta di sperimentazione; 
3. verificata da parte dell’Organismo Notificato nella fase di marcatura.

PERCORSO DI CONFORMITÀ

I percorsi di conformità disponibili per poter contrassegnare con la Marcatura CE il 
dispositivo in conformità con la Direttiva sui dispositivi medici, dipendono dalla clas-
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sificazione del dispositivo. Non è pratico o fattibile applicare il più rigoroso processo 
di valutazione della conformità a tutti i tipi di dispositivi. Viene invece applicato un 
livello graduale di controllo in base al livello di rischio intrinseco o ai potenziali peri-
coli per cui, una corretta classificazione effettuata prima che si inizi una valutazione di 
conformità è fondamentale.
Per tutti i dispositivi, indipendentemente dalla classificazione, vale la conformità ai 
principi di base della direttiva (Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza) ovvero es-
sere soggetti agli obblighi di segnalazione previsti dal sistema di vigilanza e alla pre-
sentazione della Marcatura CE. I dispositivi di Classe I seguono un percorso di Auto-
Dichiarazione di Conformità, a meno che il dispositivo non sia venduto come sterile 
(Classe Is) o abbia funzione di misurazione (Classe Im). In questi ultimi due casi, è 
richiesto il coinvolgimento di un Organismo Notificato. I dispositivi di Classe IIa e IIb 
richiedono il coinvolgimento di un Organismo Notificato che approvi la dichiarazione 
di conformità attraverso una valutazione della conformità stessa. I dispositivi di Clas-
se III sono caratterizzati dal rischio più elevato e vengono solitamente affidati ad un 
gruppo di esperti specializzati in questo tipo di valutazioni all’interno dell’Organismo 
Notificato. Diversi percorsi di valutazione della conformità sono disponibili per il pro-
duttore, in base alle loro preferenze e ai requisiti individuali. Una volta rilasciato un 
certificato dall’Organismo notificato, è possibile apporre la Marcatura CE sul disposi-
tivo e immetterlo sul mercato. La maggior parte degli Stati membri richiede anche la 
registrazione del dispositivo da parte delle Autorità Nazionali competenti. La verifica 
del percorso di conformità per i dispositivi di Classe IIa è riportata nel grafico della 
TAB. 1 e per la Classe IIb nella TAB. 2 mentre per la Classe III nella TAB. 3. 

Tab. 1 – Verifica del percorso di conformità – Dispositivo di Classe IIa

 
Dispositivi Classe II a

Valutazione del fascicolo tecnico 
redatto da un Organismo Notificato

Ispezione del controllo
di qualità (solo non sterile)

Garanzia della qualità 
della produzione

Verifica da parte di un Organismo
Notificato di ogni dispositivo

o lotto di dispositivi

Dichiarazione di conformità 
e apposizione della 

marcatura CE

Allegato VII

Allegato IV Allegato V Allegato VI

Completa garanzia di qualità
certificata da un Organismo Notificato

(Escludendo la Sezione 4)
Allegato II

entrambi

più uno dei seguenti
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Tab. 2 – Verifica del percorso di conformità – Dispositivo di Classe IIb
 

Dispositivi Classe II b

Esame certificato da un 
Organismo Notificato

Ispezione del controllo
di qualità (solo non sterile)

Garanzia della qualità 
della produzione

Verifica da parte di un Organismo
Notificato di ogni dispositivo

o lotto di dispositivi

Dichiarazione di conformità 
e apposizione della 

marcatura CE

Allegato III

Allegato IV Allegato V Allegato VI

Completa garanzia di qualità
certificata da un Organismo Notificato

(Escludendo la Sezione 4)
Allegato II

entrambi

più uno dei seguenti

Tab. 3 – Verifica del percorso di conformità – Dispositivo di Classe III
 

Dispositivi Classe III

Esame certificato da un 
Organismo Notificato

Garanzia della qualità 
della produzione

Verifica da parte di un Organismo
Notificato di ogni dispositivo

o lotto di dispositivi

Dichiarazione di conformità 
e apposizione della 

marcatura CE

Allegato III

Allegato IV Allegato V

Completa garanzia di qualità
certificata da un Organismo Notificato

Allegato II

entrambi

e più uno dei seguenti

Esame del fascicolo di 
progettazione da parte di un 

Organismo Notificato

NORME TECNICHE ARMONIZZATE

Ai sensi della Direttiva 98/34/CE la “norma” è una specificazione tecnica approvata 
da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta 
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o continua, la cui osservazione non è obbligatoria ed appartiene ad una delle seguenti 
categorie:

• Norma Internazionale (ISO);
• Norma Europea (EN);
• Norma Nazionale (UNI).

Le norme tecniche divengono “armonizzate” quando vengono adottate a livello euro-
peo, su mandato della Commissione o dei Comitati Europei di Normalizzazione (CEN) 
e solitamente costituiscono l’adozione in campo europeo di Norme Internazionali (ISO 
o IEC). Le norme ORIZZONTALI non si riferiscono a particolari dispositivi medici 
ma contengono regole e modalità per effettuare procedure e/o attività propedeutiche 
alla conformità. Le norme VERTICALI hanno validità specifica per una determinata 
tipologia di dispositivi medici. Le norme ARMONIZZATE riflettono lo stato dell’arte 
relativamente alle conoscenze in un determinato settore. L’applicazione delle norme 
tecniche, in linea di principio, non è obbligatoria; tuttavia quando esse vengono citate 
nei provvedimenti legislativi interviene un livello di cogenza che prevede l’applicazio-
ne della specifica norma tecnica richiamata, oppure di analoghe norme riconosciute a 
livello internazionale. In quest’ultimo caso devono essere dettagliatamente esplicitate 
le motivazioni della scelta. Le norme tecniche sono coperte da Copyright. Le copie 
di tali norme devono essere acquistate ed in quanto soggette alla tutela prevista dalla 
normativa sul diritto d’autore, non possono essere riprodotte o pubblicate.

NORME TECNICHE DEGLI ELETTROMEDICALI

Una delle caratteristiche che definisce i dispositivi medici nel panorama dei mezzi a 
disposizione nella cura della salute è data dall’alto impatto del fattore tecnologico. A 
prescindere dal livello di tecnologia costituente un dispositivo medico, in esso sono co-
munemente presenti elementi di ingegneria meccanica, elettrica, elettronica, informa-
tica. Detta peculiarità ha imposto al legislatore di tener conto della volontà prescrittiva 
di fissare limiti minimi di sicurezza e contemporaneamente non vincolare oltremodo la 
libertà dell’avanzamento tecnico-scientifico sulla base delle soluzioni pratiche che un 
dispositivo medico presenta a un dato problema. Tale è l’impatto di questo aspetto che 
la Direttiva 93/42/CEE (base dell’attuale assetto normativo) ha previsto l’introduzione 
di norme armonizzate mediante le quali, il fabbricante ha sia la possibilità di ricevere 
requisiti (più o meno stringenti ma tecnici) sulle caratteristiche progettuali dei suoi 
dispositivi medici, che di potersi avvalere della presunzione di conformità ai Requisiti 
Essenziali di legge. Il Regolamento (UE) 2017/745 non ha cambiato l’impostazione 
basata sul ricorso a norme armonizzate di supporto. Gli elettromedicali fanno riferi-
mento alle norme armonizzate della serie CEI EN 60601-X, il cui capostipite generale 
è la norma IEC 60601-1. Dette norme sono arrivate alla fase di “terza generazione” 
per la loro finalità di includere già dalla progettazione anche la gestione del rischio, 
essendo quest’ultimo un requisito imposto non solo dalle leggi europee sui dispositivi 
medici ma anche dagli altri paesi extra-UE. Attualmente la serie di norme dedicate vie-
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ne divisa in tre gruppi: generali, collaterali e particolari. Ai collaterali appartengono 
quelle norme della serie che sono vincolate all’applicazione della norma generale ma 
che riguardano solo aspetti tecnici specifici. Ai particolari invece appartengono quelle 
norme che riguardano specifiche tipologie di elettromedicali. La FIG. 3 sintetizza ed 
esplicita la forza gerarchica delle norme e la relativa nomenclatura. 

FORZA GERARCHICA

NOMENCLATURA

!"#$%&'()(#%*(

!"#$(&+%#,-."*%#-&/!0

!"#$(&12)3-")%*- 450&5!&676789:9;

450&5!&676789<9;

450&5!&67678989;

450&5!&6767898

/!0&5!&;;;;

!"#$(&+%#,-."*%#-

!"#$(&4"**%,(#%*-

Fig. 3 – Sintesi della forza gerarchica delle norme e la relativa nomenclatura

Un’altra norma armonizzata tipica tra gli elettromedicali è la CEI EN 62304. Essa 
riguarda la gestione dell’intero ciclo di vita di un software, vista la diffusione di in-
cludere sistemi elettronici programmabili negli elettromedicali oltre che veri e propri 
software ad interfaccia utente, alla base della progettazione dei requisiti funzionali 
oltre che per la gestione dei dati. La TAB. 4 riassume la lista delle norme tecniche per 
il settore medicale.

Tab. 4 – Lista Norme Tecniche per il settore medicale

ASPETTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Serie CEI EN 60601
Serie CEI EN 61010
Serie CEI EN 60950
Serie CEI EN 60335

per apparecchiature elettromedicali.
per apparecchiature da laboratorio.
per apparecchiature per l’information technology.
per applicazioni elettriche domiciliari e similari.

ASPETTI NON ELETTRICI ED ELETTRONICI

Serie ISO TC 48
Serie ISO TC 76

Serie ISO TC 194
Serie ISO TC 198
Serie ISO TC 210

Serie ISO TC 212
Serie ISO TC 215
     

Apparecchiature da laboratorio.
Apparecchiature per trasfusione, infusione e iniezione per utilizzo
medico o farmacologico.
Valutazione biologica di dispositivi medici.
Sterilizzazione di prodotto per la cura delle salute.
Gestione della qualità ed aspetti generali corrispondenti per i 
dispositivi medici.
Test di laboratorio clinico e sistemi di test per diagnostica in vitro.
Informatica medica.  
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CONCLUSIONI

Le FIG. 4 – 7 riassumono le Direttive Europee, le leggi e le norme tecniche mentre la 
FIG. 8 riassume il sistema delle regole. 

DIRETTIVE EUROPEE, LEGGI E NORME TECNICHE

CEI

Attività normativa di armonizzazione e
recepimento delle norme sovranazionali. 

Contribuiscono a stabilire il concetto di
“Regola dell’arte”.

Operante esclusivamente nel settore elettrotecnico,
elettronico e delle telecomunicazioni.
Ha il compito di elaborare e pubblicare norme
tecniche nazionali.
Recepisce le norme tecniche sovranazionali.

UNI

Fig. 4

DIRETTIVE EUROPEE, LEGGI E NORME TECNICHE

CEN

Normative internazionali 

ORGANISMI EUROPEI PER LA
DEFINIZIONE DEGLI STANDARD

Le normative emanate vengono recepite e 
tradotte senza modifiche

=

Standardizzazione delle
norme tecniche

CENELEC
Normalizzazione europea
nell’area dell’ingegneria
elettrica

Fig. 5
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LEGISLAZIONE  COMUNITARIA PER DISPOSITIVI MEDICI

Solo se:
Garantiscono le prestazioni previste dal
fabbricante
Garantiscono un elevato livello di protezione

LIVELLO DI 
SICUREZZA 
STABILITO 

•

•

Non hanno “forza coercitiva” per il singolo cittadino
Obbligano gli stati membri a recepire i contenuti delle direttive

Direttive Europee

Libera circolazione 
delle merci

•
•

•

•

Devono essere soddisfatti 
i Requisiti Essenziali
La conformità con le norme 
CEN e CENELEC garantisce i 
Requisiti Essenziali

Fig. 6

LEGISLAZIONE  COMUNITARIA PER DISPOSITIVI MEDICI

DIRETTIVA AIMDD 90/385/CEE

•

•

Requisiti essenziali specifici per i dispositivi 
medici impiantabili attivi
Recepita in Italia dal D.Lgs. 256 del 19/03/96

DIRETTIVA MDD 93/42/CEE E 47/2007/CEE

•

•

Requisiti essenziali specifici per i dei 
Dispositivi medici anche impiantabili ma non 
impiantabili attivi
Recepita in Italia dal D.Lgs. 46 del 1997, 
e D.Lgs. 95 del 25/02/98

DIRETTIVA IVDD 98/79/CEE

•

•

Requisiti essenziali specifici per i Dispositivi 
medico-diagnostici in vitro
Recepita in Italia dal D.Lgs. 332  del 08/09/2000

DIRETTIVA 97/23/CEE

• Sulle attrezzature a pressione

DIRETTIVA 95/5/CEE

• Sulle apparecchiature radio e terminali di 
comunicazione

Fig. 7
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Le Direttive Europee

La Costituzione Repubblicana

Le Leggi dello Stato

I Regolamenti ed i Decreti attuativi

La Normativa delle Regioni

Le Buone prassi e le 
Normative Tecniche

Le Regole Aziendali 
attuative  della Normativa

Fig. 8
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3.  Regolamenti per i dispositivi medici e nuove regole 
europee per facilitare la libera circolazione  
e rafforzare la sicurezza dei pazienti

Le Direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, hanno costituito il quadro normativo dell'U-
nione Europea per tutti quei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagno-
stici in vitro. È stato tuttavia necessario procedere ad una revisione sostanziale di tali 
direttive, allo scopo di stabilire un quadro normativo solido, trasparente, prevedibile 
e sostenibile per i dispositivi medici, che potesse garantire un livello elevato di sicu-
rezza e di mantenimento della salute sostenendo nel contempo l'innovazione. I nuovi 
regolamenti, emanati con la Legge 117 del 5 maggio 2017, applicabili dal 26/5/2020 
(posticipato di un anno per la pandemia COVID_19), stabiliscono le norme relative 
all'immissione sul mercato dei succitati dispositivi, alla loro disponibilità sul mercato, 
alla loro messa in opera per uso medico così come per gli altri accessori ad essi relativi 
nell'Unione Europea. 

Il regolamento in atto si applica anche a tutte quelle indagini cliniche effettuate con 
tali dispositivi medici (e loro accessori) condotte nell'Unione. Il nuovo regolamento 
che abrogherà queste direttive, mira a garantire il buon funzionamento nel mercato 
interno dei dispositivi medici, prendendo come base un livello elevato di protezione 
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della salute dei pazienti e dei loro utilizzatori, tenendo conto delle piccole e medie 
imprese attive in questo settore; esso fissa standard elevati di qualità e sicurezza dei 
dispositivi medici al fine di rispondere alle esigenze comuni. Questi obiettivi sono 
perseguiti contemporaneamente e sono indissolubilmente legati, senza che uno sia se-
condario all'altro. Il regolamento armonizza le norme per l'immissione e la messa in 
servizio sul mercato dell'Unione dei dispositivi medici e dei loro relativi accessori, 
consentendo loro di beneficiare del principio della libera circolazione delle merci. Il 
regolamento ne fissa i parametri elevati di qualità e di sicurezza garantendo tra l'altro, 
che i dati ricavati dalle indagini cliniche siano affidabili e solidi e che la sicurezza dei 
soggetti che partecipano a tali indagini sia tutelata. Al fine di migliorare la salute e 
la sicurezza dei pazienti è opportuno rafforzare radicalmente alcuni elementi chiave 
dell'attuale approccio normativo, quali: la supervisione degli organismi notificati; le 
procedure di valutazione della conformità; le indagini cliniche e la valutazione clinica; 
la vigilanza e la sorveglianza del mercato, introducendo nel contempo disposizioni che 
garantiscano la trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici. Il regolamento non 
esclude di tenere conto delle linee guida in materia di dispositivi medici elaborate a 
livello internazionale, onde promuovere una convergenza mondiale delle normative. 
In tal modo si contribuirà ad un livello elevato di protezione della sicurezza in tutto 
il mondo, agevolando lo scambio, in particolare per quanto riguarda: le disposizioni 
sull'identificazione unica del dispositivo; i requisiti generali di sicurezza e prestazione; 
la documentazione tecnica; le regole di classificazione; le procedure di valutazione 
della conformità; le indagini cliniche. Il nuovo regolamento prevede che il rispetto 
delle norme armonizzate dimostri la conformità ai requisiti generali di sicurezza e 
prestazione e ad altre prescrizioni giuridiche, come quelle relative alla qualità e alla 
gestione del rischio. Lo strumento normativo rappresentato dalle "specifiche tecni-
che comuni" (STC), è stato introdotto per consentire alla Commissione di precisare 
ulteriormente i requisiti generali di sicurezza e prestazione, nonché le prescrizioni in 
materia di valutazione clinica e follow-up clinico post-commercializzazione. Il nuovo 
regolamento definisce chiaramente gli obblighi generali dei diversi operatori economi-
ci (compresi gli importatori e i distributori), basandosi sul nuovo quadro legislativo per 
la commercializzazione dei prodotti, salvi gli obblighi specifici stabiliti nelle diverse 
parti del regolamento, per facilitare la comprensione dei requisiti stabiliti nello stesso 
e migliorare così il rispetto della normativa. Il regolamento considera anche le attività 
dei distributori e comprende l'acquisizione, la detenzione e la fornitura dei dispositivi. 
Per questo, diversi obblighi dei fabbricanti (quali la valutazione clinica o le segnala-
zioni nell'ambito della vigilanza), vengono integrati nelle disposizioni del regolamento 
onde facilitarne l'attuazione, così come il sistema di gestione del rischio deve essere 
accuratamente allineato e rispecchiato dalla valutazione clinica del dispositivo, così 
come i rischi clinici da affrontare nell'ambito delle indagini cliniche, della valutazione 
clinica e del follow-up clinico post-commercializzazione. I processi di gestione del ri-
schio e di valutazione clinica devono essere interdipendenti e regolarmente aggiornati. 
In linea generale, i dispositivi devono recare la marcatura CE che indica la conformità 
al regolamento. La tracciabilità di ogni dispositivo medico immesso sul mercato resa 
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possibile, grazie ad un sistema di identificazione unica (sistema UDI – Unique Device 
Identifier), basato su linee guida internazionali, tende a rafforzare considerevolmente 
l'efficacia delle attività legate alla sicurezza con una mirata vigilanza e sorveglianza 
post- commercializzazione per i dispositivi grazie ad una segnalazione degli incidenti, 
ad azioni correttive mirate e ad una migliore e costante sorveglianza da parte delle 
autorità competenti. Ciò contribuisce a migliorare la qualità delle cure riducendo gli 
errori medici e a contrastare la circolazione di dispositivi falsificati. La trasparenza e 
l'accesso adeguato alle informazioni, opportunamente dedicate all'utilizzatore preposto, 
sono essenziali nel comune interesse per tutelare la salute pubblica, rafforzare la consa-
pevolezza dei pazienti e degli operatori sanitari, consentendo loro di prendere decisioni 
informate e dare fiducia al sistema normativo. La sintesi relativa alla sicurezza e alla 
prestazione clinica di un dispositivo dovrebbe specificare come esso si colloca, tenuto 
conto della valutazione clinica rispetto alle due alternative (diagnostiche o terapeuti-
che) e delle condizioni specifiche alle quali il dispositivo (e le sue alternative) possono 
essere presi in considerazione. Al fabbricante dei dispositivi medici in oggetto, è ri-
chiesta una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del regolamento. Redigendo la 
dichiarazione di conformità, il fabbricante assume la responsabilità per il rispetto delle 
prescrizioni stabilite dal regolamento applicabile al dispositivo.
Le nuove informazioni che devono essere riportate nella dichiarazione di conformità 
sono le seguenti:

a. identificazione UDI (Unique Device ldentification) del dispositivo medico;
b. riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o STC;
c. nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, descrizione della proce-

dura di valutazione della conformità applicata e identificazione dei certificati rilasciati;
d. luogo e data del rilascio, nome e funzioni del firmatario nonché indicazione della 

persona a nome e per conto della quale ha firmato.

La posizione degli organismi notificati nei confronti dei fabbricanti viene notevolmen-
te rafforzata, in quanto essi effettueranno ispezioni senza preavviso negli stabilimenti 
e condurranno prove fisiche o di laboratorio sui dispositivi medici. Tra l'altro, il re-
golamento introduce l'obbligo per il fabbricante di disporre all'interno della propria 
organizzazione, di una "persona qualificata" in possesso di conoscenze specializzate 
nel settore dei dispositivi medici. Tale persona deve essere responsabile nel rispetto 
della normativa. Il regolamento inoltre richiede che la supervisione e il controllo della 
fabbricazione dei dispositivi medici siano effettuati da una persona in possesso di re-
quisiti minimi di qualificazione.
Bisogna comunque precisare che ai fini del regolamento, il dispositivo medico è un 
qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, ma-
teriale o altro articolo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo, da solo 
o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d'uso medico specifiche:

a. diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenua-
zione di malattie;
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b. diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione 
o di una disabilità;

c. studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisio-
logico o patologico;

d. fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo 
umano, inclusi sangue e tessuti donati e che non esercita nel (o sul) corpo umano 
l'azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o 
metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi. 

Si considerano dispositivi medici anche i seguenti prodotti:

a. dispositivi per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento;
b. i prodotti specificatamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione.

Un dispositivo medico può essere immesso sul mercato o messo in servizio solo se è 
conforme al regolamento. Qualora sia debitamente fornito e correttamente installato, 
oggetto di un'adeguata manutenzione e utilizzato conformemente alla sua destinazio-
ne d'uso. All'atto dell'immissione dei loro dispositivi sul mercato o della loro messa 
in servizio, i fabbricanti garantiscono che gli stessi sono stati progettati e fabbricati 
conformemente alle prescrizioni del regolamento e che hanno istituito, documentato, 
attuato e mantenuto un sistema per la gestione del rischio oltre ad aver effettuato una 
valutazione clinica nel rispetto di quanto dettato dal regolamento. 
Il regolamento dettaglia gli obblighi: dei mandatari delegati ad immettere il dispositivo 
medico sul mercato; del fabbricante che non disponesse di una sede in uno Stato mem-
bro; degli importatori che possono immettere sul mercato dell'Unione solo dispositivi 
conformi al regolamento; dei distributori sul mercato che devono tenere conto delle 
prescrizioni applicabili così come recita la dichiarazione di conformità UE e la marca-
tura CE di conformità.
Viene dettagliata: l'identificazione e la tracciabilità dei dispositivi; la registrazione dei 
dispositivi e degli operatori economici; la sicurezza e la prestazione clinica e la Banca 
Dati Europea dei dispositivi medici; gli organismi notificati; la classificazione e la va-
lutazione della conformità; la valutazione clinica e le indagini cliniche; la sorveglianza 
post-commercializzazione, la vigilanza e la sorveglianza del mercato; la cooperazione 
tra gli stati membri; la riservatezza, la protezione dei dati, il finanziamento e le san-
zioni. Il regolamento è corredato da 17 allegati che esplicitano nei dettagli: i requisi-
ti generali di sicurezza e prestazioni; la documentazione tecnica; la documentazione 
tecnica sulla sorveglianza post-commercializzazione; la dichiarazione di conformità 
UE; la marcatura CE di conformità; le informazioni da presentare previa registrazione 
dei dispositivi e degli operatori economici; le prescrizioni cui devono conformarsi gli 
organismi notificati; i criteri di classificazione; la valutazione della conformità basata 
sul sistema di gestione della qualità e sulla valutazione della documentazione tecnica; 
la valutazione della conformità basata sull'esame tipo; la valutazione della conformità 
basata sulla verifica della conformità del prodotto; i certificati rilasciati da un orga-
nismo notificato; la procedura per i dispositivi su misura; la valutazione clinica e il 
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follow-up clinico post-commercializzazione; le indagini cliniche; l'elenco dei gruppi 
di prodotti che non hanno una destinazione d'uso medicale; la tavola di concordanza.

SINTESI DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2017/745

La FIG. 1 sintetizza l’entrata in vigore e l’applicazione. 

5 aprile 2017
Pubblicazione sulla GUCE

SI APPLICA A:

DISPOSITIVI MEDICI
(strumenti, apparecchi, software, impianti, materiali, ecc. destinati a essere usati sull’uomo per una (o più) 
destinazione d’uso medica e che non esercitano la loro azione principale tramite mezzi farmacologici, 
immunologici o metabolici).

ACCESSORI
dei dispositivi medici.

DISPOSITIVI SENZA DESTINAZIONE D’USO MEDICALE
elencati nell’allegato XVI.

25 maggio 2017
Entrata in vigore

26 maggio 2020
Data di applicazione

101 CONSIDERANDOMEDICAL DEVICE
REGULATION

(MDR) 2017/745
123 ARTICOLI10 CAPI

17 ALLEGATI

Il Regolamento è direttamente applicabile!
(NO atti legislativi di recepimento)

ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE

Fig. 1

Gli obiettivi sono sintetizzati nella FIG. 2. 

Convergenza mondiale
delle normative

Maggiore trasparenza e
accesso alle informazioni

Rafforzare la vigilanza e la
sorveglianza del mercato

Definire gli operatori
economici e i loro doveri

Valutazione clinica e
indagine clinica

Elevati standard di qualità e sicurezza

Nuova Banca Dati europea 
dei dispositivi medici EUDAMED

Alto livello di protezione della salute di 
pazienti, utilizzatori e terzi

Istituire un gruppo di coordinamento per i 
dispositivi  medici (MDCG) = comitato di esperti

Tracciabilità dei dispositivi (UDI) e 
sorveglianza post-commercializzazione

OBIETTIVI DEL NUOVO
REGOLAMENTO

Fig. 2
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Le disposizioni transitorie che ne regolano la commercializzazione sono riportate nella 
FIG. 3, la validità dei certificati nella FIG. 4. 

PRIMA DEL 26 maggio 2020

SENZA certificato (= classe I)
conforme alle Direttive

90/385/CEE e 93/42/CEE
conforme alle Direttive

90/385/CEE e 93/42/CEE *

CON certificato (> classe I)

DOPO IL 26 maggio 2020

DISPOSITIVI IMMESSI SUL MERCATO

COMMERCIALIZZAZIONE

Possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o
a essere messi in servizio fino al 27 maggio 2025

NOTA
I dispositivi conformi al regolamento possono essere immessi sul mercato prima 
del 26 maggio 2020 (Art. 120, c.5)
*  VALIDITÀ DEI CERTIFICATI Art. 120, c. 2

Fig. 3

Rilasciati 
PRIMA DEL 25 maggio 2017

Validi fino alla scadenza 
del termine indicato sul certificato

eccetto certificati rilasciati a norma
dell'allegato 4 della direttiva
90/385/CEE o dell'allegato IV della
direttiva 93/42/CEE

perdono validità
al più tardi il 27 maggio 2022

Perdono comunque validità al
più tardi il 27 maggio 2024

Validi fino alla scadenza 
del termine indicato sul certificato

non supera 5 anni dal suo rilascio

Rilasciati 
DOPO IL 25 maggio 2017

Dal 26 maggio 2020 cessa la validità delle pubblicazioni delle notifiche relative 
agli Organismi Notificati a norma delle direttiva 93/42/CEE e 90/385/CEE

Certificati di conformità alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE

VALIDITÀ DEI CERTIFICATI

Fig. 4
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Le eccezioni di commercializzazione sono riportate nella FIG. 5. 

TUTTAVIA i dispositivi che soddisfano le condizioni precedenti possono essere immessi 
sul mercato o messi in servizio a condizione che:

Le INDAGINI CLINICHE iniziate prima del 26 maggio 2020 posso continuare
ad essere condotte

non ci siano modifiche significative alla progettazione e alla destinazione d’uso
le prescrizioni del Regolamento su:

siano applicate e sostituiscano le relative prescrizioni delle direttive.

Sorveglianza post-commercializzazione;
Sorveglianza del mercato;
Vigilanza;
Registrazione di operatori economici e dispositivi medici.

COMMERCIALIZZAZIONE

a condizione che la segnalazione di eventi avversi gravi e difetti avvenga a norma 
del regolamento.

Fig. 5

Gli obblighi generali del fabbricante sono riepilogati nella FIG. 6.

I fabbricanti devono istituire, documentare, applicare, aggiornare e migliorare un siste-
ma di gestione della qualità che garantisca la conformità al nuovo regolamento, che sia 
proporzionato alla classe di rischio e alla tipologia del dispositivo e che tenga conto di 
quanto sintetizzato nella FIG. 7. 

Ogni fabbricante che non ha una sede in uno Stato membro può immettere un disposi-
tivo sul mercato dell’Unione solo se designa un mandatario (rappresentante UE auto-
rizzato) tramite un mandato scritto rispettando i dettami della TAB. 1. 

Gli importatori devono immettere sul mercato dell’Unione solo dispositivi conformi 
al nuovo regolamento e devono rispettare gli obblighi generali riportati nella TAB. 2. 

I distributori mettono a disposizione sul mercato dispositivi nel rispetto delle prescri-
zioni applicabili e devono rispettare gli obblighi generali riportati nella TAB. 3.
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All'atto dell'immissione sul mercato o della 
messa in servizio dei loro dispositivi, i fabbricanti 
garantiscono che sono stati progettati e fabbricati 
conformemente alle prescrizioni del regolamento

Istituiscono, documentano, attuano e mantengono un 
sistema per la gestione del rischio 
(allegato I, punto 3)

Effettuano una valutazione clinica e un PMCF 
(Post-Market Clinical Follow-up)

Adempiono agli obblighi del sistema UDI: 
Identificazione Univoca del Dispositivo (identificabili-
tà e tracciabilità)

articolo 61 e allegato XIV

OBBLIGHI GENERALI DEI FABBRICANTI (art. 10)

devono consentire che sia valutata la conformità 
del dispositivo alle prescrizioni del nuovo regola-
mento Documentazione tecnica
allegati II e III

Fabbricanti di dispositivi non su misura:
redigono e tengono aggiornata una documentazione 
tecnica per ogni dispositivo

allegato XIII, punto 2

Fabbricanti di dispositivi su misura:
redigono, tengono aggiornata e mettono a disposizione 
delle autorità competenti la documentazione

Corredano il dispositivo delle informazioni richieste 
(allegato I, punto 2 3)

Adottano immediate azioni correttive in caso ritengano 
che un loro dispositivo immesso sul mercato non sia 
conforme al regolamento e informano subito gli impor-
tatori, i distributori e il mandatario (se del caso)

Se l’autorità competente lo richiede:
forniscono le informazioni, la documentazione, i cam-
pioni e l’accesso al dispositivo

In modo proporzionale alla classe di rischio, alla tipologia di dispositivo e alla dimensione dell'impresa, adottano misure che 
forniscano una copertura finanziaria sufficiente in relazione alla propria potenziale responsabilità ai sensi della direttiva 
85/374/CEE (responsabilità per danno da prodotti difettosi)

poiché le persone fisiche o giuridiche possono chiedere un risarcimento per danni causati da un dispositivo difettoso.

Collaborano con le autorità competenti e gli organis-
mi notificati

Dichiarazione di conformità UE

Istituiscono e aggiornano un sistema di sorve-
glianza post-commercializzazione (art. 83)

Istituiscono e aggiornano un sistema di registra-
zione e segnalazione degli incidenti e delle 
azioni correttive di sicurezza (art. 87 e 88)

Conservano la documentazione tecnica, la dichiara-
zione di conformità UE e l’eventuale certificato 
dell’organismo notificato per almeno 10 anni 
dall’immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo 
oggetto della dichiarazione di conformità. 
Per i dispositivi impiantabili, il periodo è di almeno 
15 anni dall'immissione sul mercato dell'ultimo 
dispositivo

istruzioni per l’uso

Fig. 6

Strategia per il rispetto della normativa

Identificazione dei requisiti generali di sicurezza e 
prestazione

Gestione delle risorse (selezione e
controllo dei fornitori e dei subcontraenti)

Realizzazione del prodotto: pianificazione,
progettazione, sviluppo, produzione e fornitura di 
servizi

Responsabilità della gestione

Gestione dei rischi (allegato I, punto 3)

Valutazione clinica (art. 61 e allegato XIV) e PMCF

Verifica delle attribuzioni degli UDI

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DI UN FABBRICANTE

Sistema di sorveglianza postcommercializzazione (art. 83)

Gestione della comunicazione con le autorità competenti, gli 
organismi notificati, altri operatori economici, i clienti e/o 
altri soggetti interessati

Processi per la segnalazione di incidenti gravi e azioni 
correttive di sicurezza (vigilanza)

Gestione delle azioni correttive e preventive e verifica della 
loro efficacia

Procedure per il monitoraggio e la misurazione dei risultati, 
l'analisi dei dati e il miglioramento dei prodotti

Fig. 7
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Tab. 1 – Obblighi generali del mandatario
Il mandatario è responsabile in solido di fronte 
alla legge dei dispositivi difettosi sulla stessa base 
del fabbricante 

Termina il mandato se il fabbricante agisce contra-
riamente agli obblighi imposti dal nuovo regola-
mento

Collabora con le autorità competenti, fornisce tutte 
le informazioni richieste e avvisa il fabbricante di 
eventuali richieste dell’AC di avere campioni o 
l’accesso al dispositivo

Informa immediatamente il fabbricante in caso di reclami o 
segnalazioni

Verifica la dichiarazione di conformità UE, la documenta-
zione tecnica e la procedura di valutazione della conformità
Mantiene a disposizione delle autorità competenti una copia 
della doc. tecnica, della dichiarazione di conformità UE e 
dell’eventuale certificato dell’ON (per almeno 10 anni, 15 
per i dispositivi impiantabili)
Rispetta gli obblighi di registrazione (art. 31) e verifica che 
anche il fabbricante abbia adempiuto ai suoi obblighi (art. 
27: UDI e art.29: registrazione dei dispositivi)

COMPITI DEL MANDATARIO
(precisati nel mandato) sono almeno:

Tab. 2 – Obblighi generali degli importatori

abbia la dichiarazione di conformità UE e la 
marcatura CE

1.

2.

3.

4.

il fabbricante sia identificato e abbia designato 
un mandatario
sia etichettato e abbia le istruzioni per l’uso, 
entrambi conformi al nuovo regolamento
sia dotato di UDI (se del caso)

Prima di immettere un dispositivo sul mercato 
verificano che:

Mantengono un registro dei reclami, dei dispositi-
vi non conformi e dei ritiri e forniscono tutte le 
informazioni correlate al fabbricante, al mandatario e ai 
distributori

Trasmettono immediatamente al fabbricante e al 
mandatario i reclami e le segnalazioni ricevuti riguardo 
i dispositivi che hanno immesso sul mercato

Conservano una copia della dichiarazione di confor-
mità UE e, se del caso, una copia del certificato 
rilasciato dall’ON per almeno 10 anni, per almeno 15 
anni per i dispositivi impiantabili

Garantiscono adeguate condizioni di immagazzina-
mento o di trasporto dei dispositivi, tali da non 
compromettere la conformità ai requisiti di sicurezza e 
prestazione e alle indicazioni del fabbricante

Non immettono un dispositivo sul mercato se ritengono 
che non sia conforme al nuovo regolamento e informa-
no il fabbricante e il mandatario ed eventualmente 
l’autorità competente se ritengono che sia falsificato o 
che presenti un rischio grave

Indicano sul dispositivo o sul suo confezionamento il 
proprio nome, la propria denominazione commer-
ciale o il marchio registrato, la sede e l'indirizzo al 
quale possono essere contattati in modo tale da poter 
essere localizzati 

Se ritengono che un dispositivo da loro immesso sul 
mercato non sia conforme al regolamento, devono
informare subito il fabbricante e il mandatario e 
collaborare con essi e con le autorità competenti per
l’adozione delle necessarie azioni correttive.

Verificano che il dispositivo sia registrato nel sistema 
elettronico e inseriscono nella banca dati le proprie
informazioni

Cooperano con le autorità competenti e forniscono 
campioni gratuiti qualora siano richiesti

Nel caso di rischio grave devono informare le autori-
tà competenti degli Stati in cui hanno messo a 
disposizione il dispositivo ed eventualmente l’orga-
nismo notificato interessato
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Tab. 3 – Obblighi generali dei distributori

1. abbia la marcatura CE e la dichiarazione di
conformità UE

2. sia fornito delle informazioni che devono essere
esibite dal fabbricante (allegato I, punto 23)

3. per i dispositivi importati: che l'importatore 
abbia adempiuto ai suoi obblighi (apposizione di 
nome, denominazione commerciale, marchio, 
indirizzo sul dispositivo o suo confezionamento)

Nel caso di rischio grave devono informare le A.C. 
degli Stati in cui hanno messo a disposizione il 
dispositivo e l’eventuale O.N.

Acquisizione

Detenzione

 Fornitura

di dispositivi
medici

4. sia dotato di UDI (se del caso)

NOTA
Per la verifica dei punti 1, 2 e 4 si può applicare un
metodo di campionamento rappresentativo dei 
dispositivi distribuiti!

Non mettono a disposizione un dispositivo sul mercato 
se ritengono che non sia conforme al nuovo regolamen-
to e informano il fabbricante, il mandatario e l’importa-
tore ed eventualmente l’autorità competente se 
ritengono che sia falsificato o che presenti un rischio 
grave

Mantengono un registro dei reclami, dei dispositi-
vi non conformi e dei ritiri e forniscono tutte le 
informazioni correlate al fabbricante, al mandatario e 
agli importatori

Trasmettono immediatamente al fabbricante, al 
mandatario e all’importatore i reclami e le segnalazioni 
ricevuti riguardo i dispositivi che hanno immesso sul 
mercato

Cooperano con le autorità competenti per qualsiasi 
azione adottata al fine di eliminare i rischi presentati 
dai dispositivi messi a disposizione e fornire campioni
gratuiti, qualora siano richiesti

Cooperano con le autorità competenti e forniscono 
tutte le informazioni e la documentazione necessaria 
per dimostrare la conformità del dispositivo

Prima di mettere a disposizione un dispositivo sul
mercato devono verificare che:

Se ritengono che un dispositivo da loro messo a dispo-
sizione non sia conforme al regolamento, informano 
subito il fabbricante, il mandatario e l’importatore e 
collaborano per l’adozione delle necessarie azioni 
correttive 

Attività dei distributori ai fini del regolamento:
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4. Effetti della corrente attraverso il corpo umano

Il passaggio della corrente attraverso il corpo umano può determinare numerose al-
terazioni e lesioni, temporanee e/o permanenti. Per uno specifico percorso attraverso 
il corpo umano, il pericolo dipende principalmente dall’intensità e dalla durata della 
corrente. Numerosi studi hanno determinato gli effetti della corrente elettrica sul corpo 
umano e la Norma CEI 64 Fascicolo 4985R ne fornisce una guida da utilizzare nella 
definizione dei requisiti per la sicurezza elettrica.
La relazione tra corrente e tensione di contatto non è lineare in quanto l'impedenza del 
corpo umano varia con la tensione di contatto. I valori dell'impedenza dipendono da 
una serie di fattori, in particolare dal percorso della corrente, dalla tensione di contatto, 
dalla durata del passaggio della corrente, dall'area di contatto, dalla pressione, dalla 
temperatura e dall'umidità della pelle. L'impedenza totale del corpo umano consiste di 
una componente resistiva e di una componente capacitiva.
I valori della TAB.1 e le FIG.1 e 2 rappresentano i valori più attendibili dell'impedenza 
totale negli adulti.

Tab. 1 

Tensione di contatto
(V)

Valori dell'impedenza totale del corpo umano
(Ω) che non sono oltrepassati dal

5  % 5 0  %
della popolazione

9 5  %

1 7 5 0 3 2 5 0 6 1 0 02 5
1 4 5 0 2 6 2 5 4 3 7 55 0
1 2 5 0 2 2 0 0 3 5 0 07 5
1 2 0 0 1 8 7 5 3 2 0 01 0 0
1 1 2 5 1 6 2 5 2 8 7 51 2 5
1 0 0 0 1 3 5 0 2 1 2 52 2 0
7 5 0 1 1 0 0 1 5 5 07 0 0
7 0 0 1 0 5 0 1 5 0 01 0 0 0
6 5 0 7 5 0 8 5 0valore asintotico

Impendenza totale del corpo umano Zt
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Valori statistici dell'impedenza totale del corpo umano per esseri viventi, dovuti al
percorso mano-mano o mano-piede, per tensioni di contatto fino a 5 0 0 0  V

6 0 0 0

5 0 0 0

4 0 0 0

3 0 0 0

20 0 0

10 0 0
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Fig. 1

Valori statistici dell'impedenza totale del corpo umano per esseri viventi, dovuti al
percorso mano-mano o mano-piede, per tensioni di contatto fino a 7 0 0  V

6 0 0 0

5 0 0 0

4 0 0 0

3 0 0 0

2 0 0 0

1 0 0 0

0
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Fig. 2

La TAB.2 sintetizza gli effetti prodotti dalla corrente alternata sinusoidale a 50 - 60 Hz 
che sono le più utilizzate nelle installazioni elettriche.
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Tab. 2

Scossa
dolorosa

Contrazioni
paralisi
reversibile

Paralisi dei
muscoli pettorali

Disturbi
degli impulsi (*)

Arresto
temporaneo della
respirazione

Fibrillazione
atriale (*)

Asfissia Arresto cardiaco
reversibile

Scossa molto
dolorosa

Come sopra ma
con maggiore
gravità

Come sopra ma
con maggiore
gravità

Probabilità di
fibrillazione
venticolare
irrevesibile (5 %)

Come sopra ma
con maggiore
gravità

Come sopra ma
con maggiore
gravità

Come sopra ma
con maggiore
gravità

Possibilità di
fibrillazione
venticolare
irrevesibile (5 0 %)

Come sopra ma
con maggiore
gravità

Come sopra ma
con maggiore
gravità

Come sopra ma
con maggiore
gravità

Probabilità di
fibrillazione
venticolare
(>5 0 %)

Ustioni lievi

Ustioni gravi Ustioni lievi

Come sopra ma
con maggiore
gravità

Grande probabilità
di fibrillazione
venticolare

Percezione
(>0 ,5 mA)

Rilascio
(>1 0 mA)

Fibrillazione
(>3 0 mA)

(>5 0 mA)

(>8 0 mA)

(>3 0 0 mA)

(>2 0 0 0 mA)

SOGLIA

PARTE ATTRAVERSATA

Punto di contatto

Nessuno

Muscoli degli arti Torace Cuore
1 2 3 4

Nessuno Nessuno Nessuno (*)

Formicolio Nessuno Nessuno Nessuno (*)

Scossa Lievi
contrazioni

Difficoltà
respiratorie

Disturbi
circolari lievi (*)

1 2 3 4

N
F

(*) - Per provocare gravissimi danni bastano correnti attraversanti il cuore nell'ordine delle decine di microampere; il valore di soglia si riferisce
all’intera corrente attraversante il corpo.

Gli effetti dannosi fondamentali sono la fibrillazione ventricolare, l'arresto respirato-
rio, le ustioni e la tetanizzazione. La fibrillazione ventricolare è considerata essere la 
principale causa di morte per contatto elettrico. Esistono inoltre anche casi di morte 
dovuti ad asfissìa o ad arresto cardiaco. Effetti patofisiologici come contrazioni mu-
scolari, difficoltà di respirazione, aumento della pressione sanguigna, disturbi dovuti 
alla formazione e conduzione di impulsi nel cuore inclusi la fibrillazione atriale e l'ar-
resto cardiaco provvisorio, possono presentarsi senza fibrillazione ventricolare. Tali 
effetti non sono letali ma abitualmente reversibili ed in taluni casi, possono anche 
risultare evidenti marchi elettrici laddove correnti di parecchi ampère producono con 
tutta probabilità gravi ustioni, con conseguenti seri danni e causare finanche la morte. 
La FIG. 3 mostra gli effetti della c.a. (15-100 Hz) sulle persone in funzione delle zone 
tempo/corrente, mentre la tabella descrive gli effetti fisiologici delle zone. 
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Abitualmente nessun effetto fisiologicamente pericoloso.

Zona 3

Abitualmente nessun danno organico. Probabilità di contrazioni muscolari
e difficoltà respiratoria; disturbi reversibili nella formazione e conduzione
di impulsi nel cuore, inclusi fibrillazione atriale e arresto cardiaco
provvisorio senza fibrillazione ventricolare, che aumentano con l'intensità
della corrente e del tempo.

Zona 4

In aggiunta agli effetti della zona 3 , la probabilità di fibrillazione
ventricolare aumenta fino a circa il 5 % (curva c2 ), al 5 0 % (curva c3 ),  
oltre il 5 0 % (oltre la curva c3 ). 
Effetti pato-fisiologici come arresto cardiaco, arresto respiratorio, gravi
ustioni, possono presentarsi con l'aumentare dell'intensità della corrente e
del tempo di attraversamento.

Zone Effetti fisiologici

Descrizione delle zone

Zona 1 Abitualmente nessuna reazione.

Zona 2

Fig. 3

La FIG.4 mostra la collocazione del periodo vulnerabile dei ventricoli nel ciclo car-
diaco che riguarda una parte relativamente piccola di quest’ultimo durante il quale, le 
fibre cardiache sono in uno stato non omogeneo di eccitabilità mentre la fibrillazione 
ventricolare avviene solo se esse sono eccitate da una corrente elettrica di sufficiente 
intensità. 
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Atrio

Ventricoli

4321 5

P

Q
S

R

T

Attivazione
dell'eccitazione

Recupero
dall'eccitazione

Periodo vulnerabile dei ventricoli

Fig. 4

Il periodo vulnerabile corrisponde alla prima parte dell'onda T dell'elettrocardiogram-
ma e rappresenta il 10 - 20 % del ciclo cardiaco. L'innesco della fibrillazione ventrico-
lare nel periodo vulnerabile è mostrato nella FIG.5.

Innesco della fibrillazione ventricolare nel periodo vulnerabile.
Effetti sull'elettrocardiogramma (ECG) e sulla pressione sanguigna.

P

R

Q S

T
P

R

Q
S

Pressione del sangue

ECG

4 0 0  ms

0

4 0

8 0

1 2 0

mm Hg

Fibrillazione ventricolare

Fig. 5
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RESISTENZA DEL CORPO UMANO

La resistenza del corpo umano può essere fissata solo convenzionalmente perché varia 
da un individuo all’altro. Essa dipende infatti dal percorso effettuato dalla corrente 
nel corpo umano e diminuisce all’aumentare della tensione relativamente all’area di 
contatto, influenzata anche dalle condizioni ambientali. Bisogna pertanto stabilire un 
valore convenzionale di resistenza al quale far riferimento per la sicurezza delle per-
sone. Le norme CEI si rifanno a valori convenzionali relativi ad un campione medio 
di popolazione, poiché è possibile valutare la resistenza del corpo umano solo stati-
sticamente. Il CEI ha fissato i valori di percorso F della corrente attraverso il corpo: 
più elevato è il valore di F, maggiore è il pericolo. Prendendo come riferimento F = 1 
ovvero il percorso mano piede di uno stesso lato del corpo (ad es. mano destra-piede 
destro) si hanno, per percorsi tipici in caso di elettrocuzione, i seguenti valori di F:

• mano sinistra – torace: F = 1,5;
• mano destra – torace: F = 1,3;
• mano sinistra – piede destro: F = 1;
• mano destra – piede sinistro: F = 0,8;
• mano sinistra – mano destra: F = 0,4.

Per quanto riguarda la fase del ciclo cardiaco nell’istante di contatto, è stato sperimen-
tato che il momento ad esso meno favorevole si ha quando il fenomeno dell’elettrocu-
zione inizia tra la fine della contrazione cardiaca e l’inizio dell’espansione. È evidente 
che il valore della corrente che attraversa il corpo umano, venuto accidentalmente in 
contatto con una parte in tensione, dipenda complessivamente dal valore della resisten-
za elettrica del singolo individuo. Questo valore è estremamente aleatorio visto che 
anche per uno stesso individuo esso varia più volte nel corso della giornata; tuttavia, 
pur considerando un valore medio prudenziale di 3000 Ω si osserva che una tensione 
di soli 60 V (frequenza 50 Hz) provoca teoricamente la circolazione di una corrente di 
20 mA, che rappresenta il limite della corrente di distacco (fenomeno della tetanizza-
zione) per la quasi totalità degli individui. La gravità delle conseguenze dell’elettro-
cuzione dipende dall’intensità della corrente che attraversa l’organismo, dalla durata 
di tale evento, dagli organi coinvolti nel percorso e dalle condizioni del soggetto. Il 
corpo umano è un conduttore che consente il passaggio della corrente offrendo nel 
contempo, una data resistenza a tale passaggio. Minore è la resistenza, maggiore ri-
sulta la quantità di corrente che lo attraversa. Detta resistenza non è quantificabile in 
quanto varia da soggetto a soggetto, anche in funzione delle differenti condizioni in cui 
il medesimo soggetto si può trovare al momento del contatto. Molteplici sono i fattori 
che concorrono a definire la resistenza e che in sostanza non consentono di creare un 
parametro di riferimento comune che risulti attendibile. Tra le variabili vi è il sesso, 
l’età, le condizioni in cui si trova la pelle (la resistenza è offerta quasi totalmente da 
essa), la sudorazione, le condizioni ambientali, gli indumenti interposti, la resistenza 
interna che varia da persona a persona, le condizioni fisiche del momento, il tessuto 
connettivo e gli organi incontrati nel percorso dalla corrente, dal punto di contatto e di 
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entrata al punto di uscita. La IEC (International Electrotechnical Commission) riporta 
i valori della TAB. 1 per l’impedenza corporea relativi ad un circuito previsto da una 
mano all’altra, per individui con pelle asciutta e grandi superfici di contatto, con cor-
renti a.c. a 50 Hz. La tabella riporta la distribuzione dell’impedenza in una percentuale 
di popolazione come ad es. a 100 V il 50% della popolazione ha una impedenza di 
1875 Ω o meno. I grafici delle FIG. 1/2 rappresentano l’impedenza del corpo umano 
in funzione della tensione applicata. I grafici si riferiscono al contatto mano-mano o 
mano-piede fra due elettrodi, con area di 50-100 cm2 in condizioni di pelle asciutta, 
relativo a tre gruppi di individui che presentano tre diversi livelli di probabilità (riferiti 
alle stesse percentuali di persone riportate in tabella) di superare i valori indicati. Ad 
esempio, con riferimento alla curva relativa al 5% degli individui, si può notare che per 
tensioni intorno ai 50 V la resistenza risulta di 1500 Ω, mentre per tensioni di 230 V 
risulta essere di 1000 Ω. La caratteristica del rapporto tensione-corrente della pelle non 
è lineare e dipende da molti fattori, quali: intensità, durata e frequenza dello stimolo 
elettrico. L’attività delle ghiandole sudorifere, la temperatura e le variabili individuali 
influenzano anch’esse tali caratteristiche, mentre la non linearità è anche dovuta all’a-
simmetria dell’impedenza della pelle e alle sue proprietà che variano nel tempo. Queste 
proprietà potrebbero essere modellate con ragionevole accuratezza se le misurazioni 
della resistenza effettuate a bassa tensione (utilizzando ohmetri standard), rappresen-
tassero l’impedenza della pelle umana in un vasto range di condizioni. Infatti, per una 
stimolazione elettrica sinusoidale minore di 10 V, la caratteristica tensione-corrente è 
quasi lineare. Nel tempo le caratteristiche elettriche possono diventare non lineari in 
funzione dello stimolo elettrico, della posizione dell’elettrodo e delle caratteristiche 
individuali. Tra i 10 e circa i 30 V, la pelle mostra delle caratteristiche elettriche non 
lineari ma simmetriche. Sopra i 20 V le caratteristiche elettriche non sono né lineari né 
simmetriche. Si può comunque asserire che la letalità dello shock elettrico è dipendente 
dalle seguenti variabili:

• corrente: più elevata è la corrente, più l’evento risulta letale. Siccome la corrente è 
proporzionale alla tensione, quando la resistenza è fissata dalla legge di ohm, una 
tensione più elevata è un rischio indiretto per la produzione di correnti più elevate;

• durata: maggiore è la durata, maggiore è il rischio;
• percorso: se la corrente fluisce attraverso il muscolo cardiaco, il rischio è statisti-

camente maggiore;
• tensioni elevate: oltre ad una maggiore corrente, le tensioni più elevate causano 

la rottura dielettrica della pelle abbassando così la sua resistenza, causando un 
aumentato flusso di corrente;

• impianti elettromedicali: pacemaker o defibrillatori impiantabili sono sensibili a 
correnti bassissime;

• condizioni mediche pre-esistenti;
• età e sesso;
• frequenza: può causare arresti cardiaci o spasmi muscolari. Correnti elettriche ad 
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alte frequenze causano ustioni (anche se non penetrano nel corpo umano) di inten-
sità tali da causare arresti cardiaci;

• percorso della corrente: se la corrente passa attraverso il torace o la testa, aumen-
tano le probabilità di morte per arresto cardiaco.

MACROSHOCK E MICROSHOCK

Nella FIG.6 è evidenziato il percorso della corrente elettrica attraverso il corpo umano. 

MACROSHOCK MICROSHOCK

Fig. 6

Quando la corrente attraversa la barriera cutanea, ovvero il contatto avviene tra una 
parte accidentalmente in tensione ed una parte di superficie esterna del corpo umano, 
si è in presenza di Macroshock. In questo caso, poiché la corrente fluisce attraverso 
un’ampia sezione del corpo e soltanto una piccola parte può interessare direttamente 
il cuore, si ha una bassa densità di corrente nel muscolo cardiaco. Gli effetti definiti 
Macroshock normalmente non si manifestano per correnti con intensità inferiore a 
1 mA. Qualora la corrente penetri direttamente nell’organismo senza attraversare la 
cute, si parla di Microshock. In questo caso la corrente fluisce tutta o in massima parte 
attraverso il cuore, che viene quindi interessato da un’alta densità di corrente. In questo 
caso, già per correnti dell’ordine di 10 µA si può avere una fibrillazione ventricolare. 
Il rischio di Microshock è una condizione che si verifica esclusivamente in ambito 
medico ed è caratterizzata dal collegamento elettrico mediante conduttori (ad esempio 
catetere cardiaco, elettrodo di cardiostimolazione, applicazione di sonde ed altri ele-
menti che operano internamente e vicino al cuore ecc.) direttamente dal cuore.
In queste condizioni la tensione ritenuta sicura scende a 10 mV, valore assolutamente 
inusuale per l’elettrotecnica.
I valori numerici della corrente ritenuta ragionevolmente sicura (ma non assolutamen-
te sicura) per un contatto protratto per un tempo indefinito sono:
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